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LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>

Pedido de Esclarecimento PE 29/2023 - Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONIMS - PR
2 mensagens

Licitacao2 <licitacao2@medicalway.com.br> 7 de dezembro de 2023 às 09:40
Para: LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br>
Cc: Luciano <luciano@medicalway.com.br>, Licitacao <licitacao@medicalway.com.br>, Fernando Bonde <fernando.bonde@medicalway.com.br>, Rodrigo Blaszcyk <rodrigo@medicalway.com.br>,
Gessina Assad <Gessina@medicalway.com.br>

Bom dia,

 

Encaminho pedido de esclarecimento, referente ao ITEM 86, do edital em destaque.

 

Para o item 86 - Bomba de Infusão: quando solicitam no edital de que a bomba “Deve ser compatível com equipos de qualquer marca”, vocês estão falando de equipo universal para bomba de
infusão, ou seja, equipo este Certificado pelo INMETRO para uso em Bomba conforme a RDC539 de Agosto de 2021 (anexa), correto?

 

Perguntamos visto que o mercado entende equipo universal como sendo o equipo gravitacional simples, o que é um erro, pois vai contra a normativa RDC539 (em anexo) e a ABNT do Brasil. O
equipo gravitacional simples não pode ser usado na bomba pelo simples fato da sua matéria prima ser muito rígida e extrusar quando em usado na bomba – quando o Clamp de pressão da bomba
pressiona o equipo este vem a quebrar a parede interna do equipo e envia micro segmentos para o paciente, o que é um risco à saúde deste.

 

Aguardamos o retorno.

 

“O uso das informações con�das neste e-mail está subme�do a sigilo profissional. As informações são confidenciais, para uso exclusivo e específico do des�natário, e o conteúdo não reflete necessariamente a opinião da Medicalway. Se você
não é o receptor pretendido, fica no�ficado que não está autorizado a u�lizar, divulgar ou encaminhar esta mensagem. Caso tenha recebido equivocadamente, por favor entre em contato com o remetente e descarte a informação aqui
con�da.”

 

Att.

 

Juan Bezerra de Souza   

Medicalway Equip. Médicos | Auxiliar de Licitação

p:  (41) 3253 0500 | Ramal: 1656

e:  licitacao2@medicalway.com.br

Follow us:
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LICITAÇÃO E CONTRATOS CONIMS <licitacao@conims.com.br> 8 de dezembro de 2023 às 11:03
Para: Licitacao2 <licitacao2@medicalway.com.br>

Prezados, Bom dia
Referente ao esclarecimento, ao item: 86
Informamos que não se trata de equipo gravitacional simples,
E sim que deve ser compatível com equipos universal, ou seja, podendo ser de qualquer marca que atenda ao solicitado.

atenciosamente,

          Jean R. Dorsi
LICITAÇÃO / CONTRATOS / CREDENCIAMENTO
CONIMS – Consórcio Intermunicipal de Saúde
CNPJ: 00.136.858/0001-88
Fone: (46) 3313 3550
Whats App Licitação: (46) 98405-8825
Rua Afonso Pena, 1902 – Bairro Anchieta
CEP: 85501-530 – Pato Branco - PR
www.conims.com.br
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